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ABSTRAK

Waterbath  merupakan peralatan yang berisi air yang mampu
mempertahankan suhu suatu serum pada kondisi tertentu selama selang waktu
yang ditentukan. Fungsi utama dari waterbath adalah untuk menciptakan suhu
yang konstan dan digunakan untuk inkubasi pada analisis mikrobiologi. Supaya
dapat tetap terjaga kondisi temperaturnya, suatu serum diletakkan di dalam
waterbath dengan suhu yang diinginkan dan dalam waktu tertentu yang diperlukan.
Biasanya suhu yang dibutuhkan agar tetap stabil suhunya yaitu antara 25°C -
50°C, dan menggunakan media air sebagai media ujinya.

Modul ini menggunakan komponen mikrokontroler ATmega 8535 sebagai
unit proses utama. Sensor DSI8B20 berfungsi untuk mengirimkan data suhu ke
mikrokontroler. Keypad berfungsi sebagai pengatur suhu dan timer sebelum alat
bekerja. Sensor level air berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air pada chamber.
Driver heater berperan sebagai saklar otomatis yang digunakan untuk menyalakan,
heater berfungsi sebagai pemanas air dalam chamber. Buzzer sebagai indikator
ketika timer sudah habis, led sebagai indikator ketika heater bekerja, 1cd sebagai
penampil setting suhu dan sensor suhu, kipas berfungsi sebagai pendingin heater,
pompa air berfungsi sebagai pemutar air agar suhu air merata dichamber bagian
atas dan bawah.

Alat waterbath ini diharapkan dapat membantu serta mempermudah Analis
Kesehatan dalam menginkubasi serum.

Kata Kunci  : Waterbath, inkubasi, ATMega 8535, sensor DS18B20



ABSTRACT

Waterbath is a water-filled device capable of maintaining the temperature
of a serum under certain conditions over a specified time interval. The main function
of waterbath is to create a constant temperature and is used for incubation in
microbiological analysis. In order to maintain its temperature condition, a serum is
placed in the waterbath at the desired temperature and within a certain time required.
Usually the temperature required to keep the temperature stable is between 25 ° C -
50 ° C, and use the water mediudm as a test medium.

This module uses ATmega 8535 microcontroller components as the main
process unit. DSISB20 sensor serves to transmit temperature data to the
microcontroller. Keypad works as a temperature controller and timer before the tool
works. Water level sensors serve to detect the water level in the chamber. The heater
driver acts as an automatic switch used for powering, the heater serves as a water
heater in the chamber. Buzzer as indicator when the timer is up, led as indicator when
heater work, lcd as temperature setting and temperature sensor viewer, Fan serves as
cooling heater, the water pump serves as the water circulation to keep the water
temperature evenly over the top and bottom dichamber

This waterbath tool is expected to help and simplify Health Analyst in
incubating serum.

Keywords: Waterbath, incubation, ATMega 8535, sensor DS18B20
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