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INTI SARI

Peralatan bayi yang paling akrab dan bersentuhan langsung dengan
mulut bayi adalah botol susu. Botol susu dapat dipilih sesuai dengan usia bayi hal
ini untuk memudahkan adaptasi yang dilakukan oleh mulut bayi. Botol susu bayi
haruslah steril sebelum digunakan bayi. Botol susu yang tidak steril dapat
memicu bakteri Entrobacter Sakazaki menempel pada botol susu yang dapat
menyebabkan radang selaput otak dan radang usus pada bayi.

Sterilisator botol susu adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan
botol susu dengan menggunakan suhu air yang tinggi dan waktu yang telah
ditentukan. Alat ini memanfaatkan mikrokontroler ~ ATMega 8535 sebagai
pengendali sistem, sensor suhu LM35 sebagai pembaca suhu pada saat proses
sterilisasi, limit switch sebagai sensor interlock tutup, heater sebagai sumber
panas, MOC 3020 dan TRIAC BTA26 sebagai pengendali heater, LCD untuk
menampilkan suhu dan waktu, buzzer sebagai penanda waktu sterilisasi telah
selesai.

Alat sterilisator botol susu bayi dengan sistem kontrol menggunakan
mikrokontroler telah dibuat. Alat sterilisator botol susu bayi ini menggunakan
suhu 100°C dengan lama pensterilan sampai dengan 6 menit. Berdasarkan hasil
pengujian alat, diketahui alat memiliki tingkat keakurasian suhu 98,6%, dan
kesalahan perhitungan timer kurang lebih hanya 5Sms.

Kata kunci : Sterilisasi, Heater, Mikrokontroller.
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