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ABSTRAK

Water bath merupakan salah satu contoh alat laboratorium yang digunakan
untuk menjaga kualitas dari sampel berupa cairan, darah, dari segi suhu sampel
tersebut. Dengan kata lain water bath menjaga kesetabilan dari suhu sampel yang
ada. Pada kenyataannya water bath banyak ditempatkan dibagian laboratorium,
karena sesuai fungsinya untuk menyetabilkan suhu larutan sampel, yang belum diuji
ataupun masih digunakan, sehingga butuh tempat penyimpanan yang suhunya dapat
disesuaikan dengan suhu standart larutan sampel.

Dari permasalahan tersebut maka akan dibuat water bath yang dilengkapi
dengan settingan timer. Yang dilengkapi dengan heater untuk menghasilkan panas
sesuai kebutuhan. Dan suhunya akan dipantau oleh sensor suhu yaitu membaca suhu
pada alat, dan akan ditampilkan pada LCD.

Berdasarkan Perencanaan alat yang telah dibuat maka didapatkan bahwa
prosentase kesalahan pada sensor suhu sebesar 0%

Kata Kunci : Water Bath, Sensor Suhu, Prosentase
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