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ABSTRAK

Alat ukur cahaya (lux meter) adalah alat yang digunakan untuk mengukur
besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. lampu operasi yang baik harus memenuhi
syarat yang sudah di tentukan berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh
kemenkes, Pencahayaan yang cukup untuk kamar operasi 300-500 Lux dan untuk meja
operasi adalah 10.000-20.000 Lux.

Pembuatan alat ini digunakan untuk kalibrasi lampu operasi. Pada penelitian
alat ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada suatu ruangan atau suatu
objek yang bersumber cahaya dan sekaligus mengukur jarak antara posisi alat dan
objek yang di tentukan . Pada pengukuran ini menggunakan sensor cahaya
BH1750FVI untuk mngukur intensitas cahaya dan sensor Ultrasonic HC-SR04 untuk
mengukur jarak dan akan di proses dengan Arduino Uno R3, lalu hasil akan di
tampilkan pada Liquid Crystal Display (LCD). Dimana jika pada saat pengukuran
atau kalibrasi lampu yang di ukur sesuai dengan standar operasional maka lampu
tersebut layak di gunakan dan atau jika lampu tersebut tdak sesuai dengan standart
operasional maka lampu tersebut tdak layak digunakan atau perlu di maintenance.

Hasil pada pengukuran lampu operasi pada jarak 1 meter dengan akurasi
pengukuran 98,9% dan pada jarak 1,5 meter dengan akurasi pengukuran 95,7%.
maka dengan kesimpulan lampu operasi tersebut layak di gunakan.

Kata Kunci : Cahaya, Sensor BHI1750FVI, Sensor Ultrasonic HC-SR04 Dan Lampu
Operasi
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